保养项目清单：
为减少设备运行的故障发生率，需对本设备进行2次保养服务，主要包含以下常规现场保养和相关电气测试，无固定期限，具体保养时间由医院确定。
	保养项目

	更换真泵空油

	清洁蒸发托盘和蒸发器

	清洁灭菌仓门和灭菌仓

	清洁空气过滤网和面板

	排放空气储气罐积水

	排放正压压力调节阀积水

	检查打印色带和打印纸(按需替换)

	更换真空泵油过滤器(只适用Leybold D16A)

	更换排气过滤器

	更换接触过滤器

	更换空气高效过滤器

	清洁注射泵

	[bookmark: _GoBack]更换上搁架止动器

	更换电极网间隔

	清洁灭菌仓内部

	清洁门密封或更换门密封圈

	电气测试Product Certification (PM1 Need not Baraton Zero Shift Test)

	更新保养记录

	粘贴保养标签



